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DOSTAWA CIEPLARKI LABORATORYJNEJ Z KONWEKCJĄ NATURALNĄ Z WYPOSAŻENIEM                                                                                                                                  DLA MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO                              
0. Cieplarka laboratoryjna z konwekcją naturalną o pojemności około 115 litrów
0. [bookmark: _GoBack]Zakres temperatury nie mniejszy niż: od temperatury otoczenia +5°C do 99,9°C
0. Minimalne wymiary wewnętrzne: 460x500x400 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
0. Pojemność komory inkubacyjnej nie mniejsza niż 104 litrów
0. Obudowa urządzenia malowana proszkowo
0. Przepływ powietrza naturalny
0. Stabilność temperatury przy temperaturze pracy 37°C nie gorsza niż +/-0,2°C
0. Jednorodność temperatury przy temperaturze pracy 37°C nie gorsza niż +/-0,6°C
0. Regulacja temperatury co 0,1°C 
0. Komora inkubacyjna i wewnętrzna część drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
0. Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, wyposażone w klamkę, z zawiasami po prawej stronie
0. Szklane drzwi wewnętrzne ze szkła hartowanego
0. Panel sterowania z wyświetlaczem LCD lub LED
0. Kominek wentylacyjny o średnicy minimum 25 mm lub więcej niż 1 kominek o łącznej średnicy co najmniej 75 mm
0. W zestawie 2 półki druciane, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 
0. Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 780x850x700 mm (szerokość x wysokość x
głębokość)
0. Masa inkubatora nie większa niż 65 kg
0. Zasilanie 230V, 50-60Hz
0. Instrukcja w językach polskim i angielskim
0. Koszty dostawy, instalacji, uruchomienia oraz szkolenia – uwzględnione w ofercie.
0. Gwarancja na co najmniej 24 miesiące od daty instalacji.

