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DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

Dotyczy: przetargu nieograniczoneqo nr A120-211-108/18/SS na ,Dostawa systemu do oczyszczania
wody dla Miedzynarodowego Centrum Badan nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu

Gdariskiego”.

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz.
U. z2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postepowania.

Nr Data Treé¢ pytania Odpowiedz Zamawiajgcego
pytania wplywu

Czy w zwigzku z tym, ze na rynku
laboratoryjnych systemoéw
oczyszczania wody istnieje wiele
rozwigzan, w ktérych zainstalowane
konduktometry nie spetniaja
podstawowych wymogow
technicznych dla takich urzadzen i
wbrew dostarczonej specyfikacji nie
jest mozliwe ponad wszelkg
watpliwosé okreslenie jakiego stopnia

czystosc .wode proc_lu_kUJe jako catos¢ spetniato warunek [ ll

1 17.07.2018 | Urzadzenie, Zamawiajacy wymaga, | ‘stopnia czystosci wody wediug ASTM
aby dostarczony konduktometr (punkt 2 Opisu Przedmiotu

posiadat $wiadectwo wzorcowania Zaméwienia - zatacznik nr 1b do

wydane przez akredytowane przez SIWz)

PCA laboratorium wzorcujgce? '

Wzorcowanie jest ogolnie przyjetym

standardem sprawdzenia sprawnosci

metrologicznej urzadzen

pomiarowych. Jesli Zamawiajgcy nie

wymaga dofaczenie $wiadectwa

wzorcowania prosimy o wyjasnienie

dlaczego?

Zamawiajacy nie wymaga swiadectwa
wzorcowania dla poszczegolnych
czesci sktadowych urzadzenia.
Zamawiajacy wymaga aby urzadzenie

Termin sktadania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z powazaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej
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