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Opis przedmiotu zamówienia            

 

 „Dostawa zestawu do ultra sprawnej chromatografii cieczowej w skali nano-HPLC dla Międzynarodowego 

Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego” 

Zestaw do ultra sprawnej chromatografii cieczowej w skali nano 

1. Chromatograf cieczowy, fabrycznie nowy, gotowy do pracy 

2. System wyposażony w: 

a) Moduł pompujący zintegrowany z termostatem do kolumn o następujących parametrach: 

 podwójna dwutłokowa pompa gradientowa w jednym bloku 

 pompa co najmniej dwuskładnikowa z mieszaniem po stronie wysokiego ciśnienia – zakres 

przepływu w zakresie od 20 nl min
-1

 do 50 µl min
-1

; zakres ciśnień
 
roboczych do co najmniej 

800 bar – w całym zakresie przepływu 

 pompa co najmniej trójskładnikowa z mieszaniem po stronie niskiego ciśnienia – zakres 

przepływu w zakresie od 10 µl min
-1

 do 2500 µl min
-1

; zakres ciśnień
 
roboczych do co 

najmniej 500 bar – w całym zakresie przepływu 

 precyzja przepływu co najwyżej 0,1 % RSD 

 termostat do kolumn – zakres pracy w zakresie od 10 ºC powyżej temperatury otoczenia do 

75 ºC; możliwość stabilnego zamocowania co najmniej trzech kolumn; dokładność 

temperatury nie gorsza niż ± 0,5 ºC; wbudowane przynajmniej dwa wysokociśnieniowe 

zawory dwupozycyjne dziesięcioportowe 

 

b) Automatyczny podajnik próbek 

 objętość nastrzykiwanej próbki od 10 nl do 125 µl – bez zmiany pętli i strzykawki 

 precyzja nastrzyku co najwyżej 0,4 % RSD 

 komora termostatowania w zakresie w zakresie od 5 ºC do 45 ºC 

 zakres ciśnień roboczych do co najmniej 900 bar 

 pojemność na nie mniej niż 1150 próbek – przy zastosowaniu raków typu well-plate 

 

c) Tacę na rozpuszczalniki z degazerem próżniowym 

 

d) Zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami do podłączenia spektrometru 

mas 

 

 

 


