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DZIAL. ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Postepowanie nr A120-211-104/19/ER

L.dz. A120- /| Akl19/ER

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

zestaw nr 1

Dotyczy: postepowania nr A120-211-104/19/ER prowadzonego w trybie przetarqu nieograniczonego na: dostawe
komory laminarnej dla Miedzyuczelnianego Wydziatu Biotechnologii UG i GUMed

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawcéw, Zamawiajgcy na podstawie
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.

poz. 1986 z pdzn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

pygrnia Tres¢ pytania Odpowiedz Zamawiajacego
Czy zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie komory Zamawiajgcy nie  wyraza zgody na
1. laminarnej mniejszej o 9 cm tj. o wewngtrznych zaoferowanie komory laminarnej mniejszej o 9
wymiarach 1107 mm lub komory wigkszej 1707 mm? | cm.
Czy zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie komory Nie, skutecznosé¢ filtrow HEPA na poziomie
2. laminarnej o skutecznosci 2 filtrow HEPA 99,997% 99,995% jest optymalna z punktu widzenia
spetniajgcej normy EN 12469:20007 Zamawiajgcego.
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane
3 urzadzenie posiadato certyfikat wystawiony przez Nie, Zamawiajgcy nie wymaga takiego
’ niezalezng jednostke potwierdzajacy zgodno$c z certyfikatu.
normg EN 124697
Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia | urzgdzenia wyposazonego w szybe frontowg
4. wyposazonego w szybe frontowg przesuwang przesuwang manualnie. Zamawiajgcy
(otwierang i zamykang) manualnie. wymaga, aby urzadzenie posiadato szybe
otwierang i zamykang elektronicznie.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzenia | urzgdzenia o stalym przeplywie powietrza
5. o stalym przeptywie powietrza zgodnym z normg EN | zgodnym z normg EN 12469. Zamawiajgcy
12469. chce mie¢ mozliwosé regulowania przeptywu
powietrza.
Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania
urzadzenia o poziomie hatasu = 58 dB.
Urzgdzenie bedzie uzytkowane w
6 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzenia | pomieszczeniu, w ktorym stoi juz wiecej tego
o poziomie hatasu = 58 dB. typu urzadzen. Aby ograniczy¢ poziom hatasu
w tym pomieszczeniu, urzgdzenie bedagce
przedmiotem zamowienia powinno generowac
hatas ponizej 53 dB.
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Czy zamawiajgcy dopuszcza szeroko$¢ wewnetrzng
1107 mm?

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie
komory laminarnej o szerokosci wewnetrznej 1192
mm?

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza, aby szeroko$é
wewnetrzna komory byla mniejsza o nie
wiecej niz 1 cm niz podano w specyfikacji.
Tym samym Zamawiajgcy zmienia tresc
zatgcznika nr 1a do SIWZ w tym zakresie —
zgodnie z dokumentem ,Zmiana tresci SIWZ
z dnia #2.48.2019r.”

Dotyczy § 7 umowy ust. 2 punkt 2 projektu umowy —
prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyraza
zgode na zmiane zapisu umowy § 7 umowy ust 2
punkt 2 umowy na: ,naprawy sprzetu — nie dtuzszy
niz 10 dni roboczych od momentu zgtoszenia wady
do Wykonawcy, a w przypadku Kkoniecznosci
sprowadzenia czesci spoza terytorium Polski — 21 dni
roboczych drogg elektroniczng na adres e-mail: ...?

Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane
zapisu w umowie. W przypadku, gdy pojawi
sie konieczno$é sprowadzenia czesci spoza
terytorium Polski, zamawiajgcy dopuszcza
wydtuzenie czasu naprawy do 21 dni
roboczych. Tym samym Zamawiajgcy zmienia
tres¢ zatacznika nr 5 do SIWZ w tym zakresie
— zgodnie z dokumentem ,Zmiana tresci SIWZ
z dnia®2-09.2019r.”
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Czy zamawiajgcy wyraza zgode na dostawe komory
laminarnej o wymiarach o 1 cm mniejszych niz
zamieszczone w specyfikacji. Wymiar ten nie bedzie
miat wptywu na dziatanie komory ani nie wplynie na
zagospodarowanie przestrzeni laboratorium.

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza, aby szerokosc
wewnetrzna komory byta mniejsza o nie
wiecej niz 1 cm niz podano w specyfikacji.
Tym samym Zamawiajgcy zmienia tresc
zatgcznika nr 1a do SIWZ w tym zakresie —
zgodnie z dokumentem ,Zmiana tresci SIWZ
z dnia f4.09:2019r.”
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Czy zamawiajgcy wyraza zgode na dostawe komory
bez automatycznej kompensacji zuzycia filtrow?
Norma  EN12469 sugeruje aby co roku
przeprowadza¢ walidacje komory laminarne;.
Podczas walidacji serwisant manualnie reguluje moc
ssania co zapewnia stalg i bezpieczng szybkos¢
przeptywu powietrza w komorze

Nie, Zamawiajgcy wymaga, aby komora
posiadata automatyczng kompensacje zuzycia
filtrow.

W zawigzku z odpowiedziami na pytania Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt 2 ustawy Pzp zmienia
tres¢ Specyfikaciji IsgognychﬁvWarunkéw Zamowienia. Informacje o zmianach zawarte sg w dokumencie ,Zmiana
treéci SIWZ z dnia . /'# - ©9..2019r.

Termin skiladania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin skladania ofert do dnia %Q. .......... 09.2019 r.
do godz.11:00, otwarcie ofert nastgpi w dniu eei$220...09.2019 1. 0 godz. 11:30.

Z powazaniem
Przewodniczgcy Komisji Przetargowe;
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