Fundusze j . Unia Europejska
Eu ropejskie F N P Fund‘f‘qa na.'?ecz Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego

postepowanie nr A120-211-144/19/ZZ —pytania i odpowiedzi Il zestaw

Uniwersytet Gdanski Gdansk dnia 07.012020r.

ul. Jana Bazynskiego 8
80-309 Gdansk

L.dz. A120- .0 ........ 120/2Z

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAM()WIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania nr A120-211-144/19/ZZ na: dostawe komoér laminarnych Il klasy bezpieczenstwa dla Miedzynarodowego Centrum
Badan nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdanskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom

postepowania.

pyg rnia Data wptywu Tre$¢ pytania do opisu przedmiotu zaméwienia Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy dopuszcza do zaoferowania komore, ktéra
c - d i K S t jest wyposazona w trzy energooszczedne wentylatory pod
zy camaviajacy il " omore /yposazang w. uzy warunkiem, ze komora spetnia jednoczesnie pozostate
energooszcz_edne wenlylalery® Dwa umieszczons na fllt.rz'e wymagania wymienione w opisie przedmiotu zaméwienia.
1. 16.12.2019r. \t/)vlo;owym% kJteden na \ALylotowym. Dwa wentylatory zapewniajg Zmiana OPZ na : Komora wyposazona w minimum dwa
grdzie] elckiywng Prace: SOmerys. wentylatory: jeden obstugujgcy filtr gtéwny i drugi
obstugujacy filtr wylotowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania komory o
szerokosci zewnetrznej 120cm, gtebokosci obszaru pracy
Czy zamawiajacy dopusci komore o szerokosci zewnetrznej 120cm, 6: cbmi(sgc’arokosc troboc7z_/§ 110cm, wysokosé robocza 70cm,
5 16.12.2019 gtebokosci obszaru pracy 61cm, szeroko$¢ robocza 110cm, QZ‘? e r_zréa . Cnll - . h
’ e r. wysokos¢ robocza 70cm, gtebokos¢ zewnetrzna 77cm. (Zamawiajacy posisici, TUR MO IEIHNEs O girisras
podanych w Opisie przedmiotu zamoéwienia i chce aby
wszystkie komory znajdujgce sig¢ w laboratorium miaty takie
same wymiary.)
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Czy zamawiajgcy dopusci szybe frontowg pochylong pod katem 83
stopni w stosunku do blatu roboczego?

Zamawiajgcy dopuszcza do zaoferowania komore
z szybg frontowg pochylong pod katem 83 stopni
w stosunku do blatu roboczego.

Zmiana OPZ na Szyba frontowa:

ustawiona pod

MISEREI SR kagtem/skosnie_(80°- 83°) w stosunku do blatu roboczego,
nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umoZzliwiajgca
catkowite zamkniecie komory od frontu.

Czy zamawiajgcy dopusci komore z szybg nie zamykajgcg w catosci Zamawiajacy nie_dopuszcza do_zaoferowania komory

komory, ale z innowacyjnym systemem zamykania komory w cato$ci | ; szybg nie zamykajacg w calosci komory, ale

za pomocg szuflady wysuwanej od dotu z lampg UV umozliwiajgca | z innowacyjnym systemem zamykania komory w catosci za
16.12.2019r. . ;

dezynfekcje komory? pomocg szuflady wysuwanej od dotu z lampg UV

umozliwiajgca dezynfekcje komory.

Czy zamawiajgcy dopusci komore bez funkcji Standby. W oferowanej

przez nas komorze ta funkcja jest zbyteczna ze wzgledu na | Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania komory
16.12.2019r. | zastosowanie innowacyjnych energooszczednych wentylatorow. bez funkcji Standby.

Czy zamawiajgcy dopusci komore z blatem o zdefiniowanej | Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania komory
16.12.2019r wysokosci 840mm nad poziomem podtogi. z blatem o zdefiniowanej wysokosci 840mm nad poziomem

T ' podtogi.

O zamawlajacy dopusel - kumarg & Zuzgsly energll stalym, Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania komory

maksymalnie 110W? o] o

16.12.2019r. o stalym zuzyciu energii.

: . . . .. | Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania urzgdzen

17 12.2019r. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzen o szerokoSci o szerokosci zewnetrznej 1338 mm.

zewnetrznej 1338 mm.
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Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzen o szeroko$ci | Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania urzadzen
2 17.12.2019r. ; e .
zewnetrznej 1354 mm. o szerokosci zewnetrznej 1354 mm.
. . . . ... | Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania urzgdzen
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzen o glebokosci A
3 17.12.2019r. obszaru pracy 548 mm. o gtebokosci obszaru pracy 548 mm.
: . - ; ... | Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania urzgdzen
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzen o glebokosci el
4 17.12.2019r. obszaru pracy 602 mm. o gtebokosci obszaru pracy 602 mm.
: . . . .~ | Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania urzgdzen
5 17 12.2019r. Pr03|my_ o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzen o szeroko$ci o szerokosci roboczej 1190 mm.
roboczej 1190 mm.
. . . . ... | Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania urzgdzen
6 17.12.2019r. PI'OSImy' o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzen o wysokos$ci 0 wysokosci roboczej 580 mm.
roboczej 580 mm.
: ; ; , ... | Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania urzgdzen
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzen o szerokosci N -
7. 17.12.2019r. roboczej 666 mm. o wysokosci roboczej 666 mm.
. . . . ... | Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania urzgdzen
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzen o glebokosci ol :
8. 17.12.2019r. zewnetrznej 825 mm. o gtebokosci zewnetrznej 825 mm.
. . ; : . Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania urzgdzen
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzen wyposazonych w . p :
9. 17.12.2019r. blat roboczy peny (nie dzielony). wyposazonych w blat roboczy petny (nie dzielony).
. ; . ; i Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania urzgdzen
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzen posiadajgcych i - — . .
10 17.12.2019r. | otwory w tylnej czeéci blatu na granicy tylnej $ciany i blatu posiadajacych otwory w tylnej czedci blatu na granicy tylnej

roboczego.

Sciany i blatu roboczego.
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Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzen wyposazonych w

Zamawiajgcy dopuszcza do zaoferowania komore z
szybg frontowg pochylong pod katem 83 stopni w stosunku

L 17 1220196 szybe ustawiong pod kgtem 83° w stosunku do blatu roboczego. do blatu roboczego.
Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania urzgdzen
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzeh wyposazonych | wyposazonych dodatkowo w krzesta robocze z
19 17.12.2019r dodatkowo w krzesta robocze z podnoézkami, podtokietnikami, | podndzkami, poditokietnikami, regulacjg wysokosci oraz
o " | regulacjg wysokosci oraz oparcia, umozliwiajgce ergonomiczng prace | oparcia, umozliwiajgce ergonomiczng prace zamiast
zamiast stelaza z regulacjg wysokosci stelaza z regulacjg wysoko$ci.
Prosimy o informacje z jakich mediow (woda / gaz / sprezone | Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamoéwienia zawart opis
13 17.12.2019r powietrze / préznia itp.) bgdzie korzysta{_Zamawiajqcy?.Okreéler)ie_ ogélny .njajac na _myéli standardo_we przy’lac;a mediow.
" | tych parametrow na etapie toczacego sie postepowania umozliwi | Zamawiajgcy bedzie korzystat z takich mediow jak gaz.
Wykonawcy przygotowanie oferty dopasowanej do wymagan.
Zamawiajgcy dopuszcza do zaoferowania urzgdzenia
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzen wyposazonych | wyposazone w podpory pod rece z wgtebieniem w ksztatcie
w podpory pod rece z wgtgbieniem w ksztaicie litery V" w ktorym | litery V' w ktérym umieszczone sg otwory wlotowe pod
14 17.12.2019r umieszpz_one sg otvx’/ory wlotowe — rozwigzanie uniemozliwia | warunkiem iz rozwigzanie to uniemozliwia zastoniecie tych
e " | zastonigcie tych otworow. otworéw oraz pod warunkiem, ze komora spetnia
jednoczesnie pozostate wymagania wymienione w opisie
przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania urzadzen
15 17 12.2019r Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzen wyposazonych w | wyposazonych w funkcje stand-by uruchamiang tylko z
o " | funkcje stand-by uruchamiang z panelu sterowania. panelu sterowania.
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie komory laminarnej | Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania komory
wyposazonej w jeden wentylator gwarantujgcy prawidtowe parametry | laminarnej wyposazonej w jeden wentylator gwarantujgcy
przeptywu powietrza laminarnego w komorze, obstugujacy zaréwno | prawidiowe parametry przeptywu powietrza laminarnego w
1 20.12.2019r. | filtr gtéwny jak i filtr wylotowy, speiniajgca norme bezpieczenstwa | komorze, obstugujgcy zaréwno filtr gtowny jak i Ailtr

mikrobiologicznego PN EN 12469:2000 dla komoér Il klasy, z
certyfikatem wydanym przez niezalezne laboratorium badawcze np.:
PHE Ilub TUV, potwierdzajgcym prawidlowg prace komory

wylotowy. Zamawiajacy majgc wybor preferuje komory
posiadajgce dwa wentylatory, jeden obstugujacy filtr gtowny
a drugi obstugujacy filtr wylotowy.
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skuteczno$¢ tych rozwigzan?

Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania komory
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie komory laminarnej | laminarnej o szerokosci zewnetrznej 134cm, gtebokosci

20.12.2019r. | o szeroko$ci zewnetrznej 134cm, gitebokosci obszaru pracy 58cm i | obszaru pracy 58cm i wysokosci przestrzeni roboczej 66
wysokosci przestrzeni roboczej 66 cm.? cm.
Czy zamawiajgcy dopusci zaoferowanie podstawy, stelaza na kétkach 2 . al.. " . dei
fre s amawiajacy nie dopuszcza zaoferowania podstawy
20.12.2019r umozliwiajacych bezproblemowe przestawianie komory, ale bez stelaza na kolkach bez requlowane] wysokosci komory.

regulowanej wysokosci? Krzesta laboratoryjna posiadajg regulacje
wysokosci, co skutecznie zastepuje te opcje w stelazu.

Uwaga: w zwigzku z modyfikacja opisu przedmiotu zamoéwienia termin skladania ofert i otwarcia ofert _ulega zmianie:

Nowy termin skladania ofert do 24.01.2020r. do godz.12:00
Nowy termin otwarcia ofert nastapi w dniu 24.01.2020r. o godz. 12:30

Z powazaniem
Przewodniczgcy Komisji Przetargowej

/NS

A
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