Postepowanie nr J711.291.2.2.2020.MK

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI

NA PYTANIA WYKONAWCOW

zestaw nr 2

Dotyczy:

postepowania _nr J711.291.2.2.2020.MK prowadzoneqo w_trybie ogloszenia o zamoéwieniu

Z dziedziny nauki _na:

dostawe kriostatu helowego przystosowanego do pomiaréow

elektrycznych dla Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdanskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawce, Zamawiajgcy udziela odpowiedzi

uczestnikom postepowania.

pytr:\ :1ia Tres¢ pytania Odpowiedz Zamawiajgcego

1. Czy zaakceptujg Panstwo przepusty gazowe | Zamawiajgcy dopuszcza  konieczno$¢  ogrzania
umozliwiajgce operowanie mechanizmem | komory  wysokoci$nieniowej do  temperatury
membranowym, bez koniecznoéci | nieprzekraczajgcej 50K w celu zmiany ci$nienia.
podnoszenia temperatury kriostatu,
za wyjatkiem sytuacji, gdy ponizej 50 K moze
doj¢ do podwyzszenia temperatury,
aby zmienic cisnienie w DAC?

2. | Czy zaakceptujg Panstwo czas chiodzenia | zamawiajgcy uscisla wymagania dotyczace parametru
kriostatu od temperatury ~pokojowej nie | technicznego i zmienia zapis na nastepujacy:
diuzszy niz 120 minut w przypadku, gdy DAC | Czas chiodzenia kriostatu od temperatury pokojowej
nie jest umieszczony w kriostacie lub diuzszy | pez  zamontowanej komory — wysokocisnieniowej
do ok. 180 min., gdy DAC jest umieszczony | oraz adaptera nie diuzszy niz 120 minut;"

w kriostacie?

3. Czy rezerwa 15mm ma by¢ pomigdzy gora | Rezerwa 15 mm wymagana jest od czota komory
komory a miejscem podigczenia przepustu | (czyli dodaje sie do parametru "wysoko$¢" z opisu
gazowego? przedmiotu zamowienia). Rezerwa wynika z faktu,

ze membrana komory wysokocisnieniowe;j
ma wyprowadzong rurke 1/16", ktéra nastepnie jest
wyprowadzona po katem 90 stopni w kierunku
przepustu gazowego. Rezerwa umozliwia zachowanie
odpowiedniego promienia zgiecia rurki bez kolizji
np. z ostong radiacyjng. W zamysle zamawiajgcego
potgczenie rurki membrany z rurkg przepustu
gazowego (za pomocg dwuzigczki) powinno
znajdowa¢ w wyzszej czesci kriostatu (ale wewnatrz
ostony radiacyjnej).

4. Czy zaakceptujg Panstwo przepust gazowy | zamawiajacy uscisla wymagania dotyczace parametru
dziafajacy do 200atm ? technicznego i zmienia zapis na nastepujgcy:

Przepust gazowy do wnetrza kriostatu(zakoriczony
wewnatrz osfony radiacyjnej na wysoko$ci zimnego
palca)w standardzie Swagelok 1/16 cala, pracujgcy

w zakresie cisnien 1-250 atm.
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5. Czy zaakceptujg Panstwo zawor
bezpieczenstwa dziatajgcy do 200atm ?

Zamawiajacy uécisla wymagania dotyczace parametru
technicznego i zmienia zapis na nastepujacy:

Zawor bezpieczenstwa (nadmiarowy, regulowany
w zakresie 160-200 atm) zabezpieczajacy przepust
gazowy.

6. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode
na dostarczenie stanowiska pompowego
wyposazonego w pompe turbomolekularng o
wydajnoéci 30 I/s wraz ze suchg pompg
prézni  wstepnej.  Zestaw ten  jest
wystarczajgcy do zapewnienia dobrej pracy
zaoferowanemu kriostatowi.

Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie
wymienionego zestawu pomp i uscisla wymagania
dotyczgce parametru technicznego i zmienia zapis
na nastepujgcy:

Stanowisko pompowe  wyposazone
turbomolekularng o  wydajno$ci  min.
wraz z suchg pompag prézni wstepne.

w  pompe
30 s

W zawigzku z odpowiedziami na pytania Zamawiajacy zmienia tre$¢ Ogtoszenia o zamowieniu z dziedziny nauki.
Informacje o zmianach zawarte sg w dokumencie ,Zmiana tresci ogtoszenia o udzielanym zamoéwieniu z dziedziny

nauki z dnia £©¥...06.2020 r.”

Termin skiadania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin skladania ofert do dnia 16 czerwca 2020 r.

do godz.11:00, otwarcie ofert nastapi w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 11:30.

Z powazaniem
Przewodniczgcy Komisji Przetargowej
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